
主动固定电极) ; 双极比单极拔出成功率稍高, 可能是由于电

极导管较坚实之故。电极断在静脉内或心腔内飘浮者, 以及

试拔时电极被拉长致电极内钢丝已不再盘绕成圈, 内腔无法

插入细钢丝钩者, 拔除的成功率低。

4　并发症

Sellers 等[9 ]报道 1 441 根电极拔除的主要并发症为: 血

胸 7 例 (015% , 其中 1 例死亡) ; 肺栓塞 3 例 (012% , 其中 2

例死亡) ; 心包填塞 16 例 (111% , 其中 2 例死亡) ; 心肌部分

撕脱 5 例 (014% , 无后遗症) ; 电极头端迁移 3 例 (012% ) ; 拔

除失败后菌血症 1 例 (011% )。

此外, 持续牵引亦可引起胸痛、心动过速、心动过缓及心

室颤动等。
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润滑止痛胶在经食管心房调搏检查中的应用

李中建　张建军　尤耀宗　董建增3

(河南医科大学附属第二医院心电图室　郑州 450052)

　　门诊及住院病例中怀疑室上性心动过速发作或病窦综

合征患者 80 例顺序入选, 分为两组: 润滑胶组 66 例 (男 34

例、女 32 例) , 平均年龄 4616 岁; 常规法组 14 例 (男 9 例、女

5 例) , 平均年龄 4214 岁。使用苏州吴县生物医学仪器厂出

产的 PES- 3 型心脏电生理程控刺激仪、CF- 6900 6 极起搏

电极导管、日本光电 6511 型心电图机, 完成经食管电生理检

查。润滑胶法: 插管前将润滑止痛胶 2～ 3 滴 (约 015～ 1 g)分

别滴于一侧鼻腔及舌根部, 令受检者作吞咽动作, 使药物进

入食管起润滑、麻醉作用。将电极导管顶端浸沾润滑止痛胶

少许, 经鼻腔插入食管中行调搏检查; 常规法: 插管前以 1%

地卡因 2～ 3 m l, 喷洒咽后壁及一侧鼻腔, 然后将电极导管远

端浸沾液体石腊经鼻腔插入食管内行调搏检查。观察指标:

①插管反应: 分为轻度 (无恶心及呕吐)、中度 (恶心、无呕

吐)、重度 (恶心、呕吐)。②调搏反应: 轻度 (无或稍有不适, 如

灼痛、刺痛、撞击感)、中度 (上述不适反应明显, 但可以耐

受)、重度 (上述不适反应难以耐受)。③调搏阈值。统计学分

析采用 ς 2 检验及两样本均数 t 检验。

　　结果　见附表。润滑胶组中、重度插管反应明显少于常

3 河南医科大学附属第一医院心内科

附表　两种方法观察指标比较

　 例数 插管反应
轻　中　重

调搏反应
轻 　中　重

调搏阈值
(V )

常规法组　 14 10 3 1 11 2 1 2316±410

润滑胶法组 66 64 23 3 03 3 62 4 0 2017±4103

　　注: 组间比较 3 P < 0105, 3 3 P < 0. 01

规法组 (310% vs 2114% , 0 vs 711% , P 均< 0. 01)。中和重

度调搏反应也低于常规法组, 但无统计学意义 (611% vs

2411% , P > 0. 05) ; 调搏阈值也低于常规法组 (P < 0. 05)。

润滑胶组很少有较强的插管反应及调搏反应, 个别病人经加

滴润滑止痛胶, 可使不适反应消失。

讨论　经食管心房调搏检查的插管反应和调搏反应与

药物、电极接触面积、刺激强度及脉宽等因素有密切关系。润

滑止痛胶含 1% 盐酸丁卡因和适量洗泌泰。通过两种方法的

对比观察发现润滑止痛胶滑润性能好, 致电极导管易于顺利

插入食管和减轻受检者因插管和调搏引起的痛苦及不适, 并

能降低起搏阈值, 适宜于食管调搏检查应用。
(1996- 03- 19 收稿)
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